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Si duket Evalyn®Brush? AN
Evalyn®Brush 8shté njé furcé veté-mostrimi, ( Bra6GopaTopuija
aférsisht 18 cm e gjaté, e pérbéré nga njé "AG“JA TAFT‘\!:'XHE
cilindér i tejdukshém me krahé dhe njé kapak Bul. ‘8 Shtatori” . 2, lok. {ZBOREHEER
7 ,J 7 T ,J P " email: lab@avicenalab.com.mk
Brenda cilindrit té pastér &shté njé piston rozé

gé pérfundoﬁ né njé furgeé té bardhé mostrimi.
Fundi i furcés mund té hapet dhe mbyllet me

LAGJA AERODROM
Bul. Jane Sandanski” nr. 13-1/A 1000 Shkup

email: lab2@avicenalab.com.mk

Udhézime pér pérdorim

LAGJA KISELA VODA
Rr. “Mariovska” nr.2-A, 1000 Shkup
email: lab4@avicenalab.com.mk

Furcé pér veté-mostrim

COKACIONIA té testit HPV

TETOVE
Rr. “Blagoja Toska” nr. 222,1200 Tetové
email: labtetovo@avicenalab.com.mk

‘. Qendra e kontaktit: 02 3179 001
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Cilindér

té tejdukshém

Rovers®
The Netherlands ’
T+31(0)412 648 870 3
info@roversmedicaldevices.com

Lekstraat 10, 5347 KV Oss ?

www.roversmedicaldevices.com

Rovers® dhe Evalyn®Brush 38050?)??: WWb r u S h

Pistoni jané marka té mbrojtura té
regjistruara té Rovers Medical Version EC-2021-03-EN
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Udhézime pér veté-mostrim

Evalyn®Brush éshté njé pajisje mjekésore sterile gé ju
lejon t€ merrni njé mostér né shtépi. Duke pérdorur
furgén Evalyn®Brush, mund té merrni thjesht dhe pa
dhimbje materialin e gelizave vagjinale gé analizohet mé
tej né.njé laborator diagnostik..

VINI RE:

+ Mos e pérdorni Evalyn®Brush nése paketimi
8shté i démtuar ose nése ka kaluar afati i pérdorimit.

+ Mos e pérdorni furgén Evalyn®Brush
gjate ciklit menstrual.

+ Mos e pérdorni Evalyn®Brush gjaté shtatzénisé
0se né tre muajt e paré pas pérfundimit
té shtatzénisé.

+ Mos pérdorni produkte vaginale pér té
paktén dy dité para se té pérdorni Evalyn®Brush.

+ Kontraceptivét vagjinalé, prezervativét dhe
lubrifikantét me bazé uji zakonisht mund
té pérdoren.

+ Evalyn®Brush éshté vetém pér pérdorim té njéhershém.

* Ripérdorimi mund té rezultojé né infeksion
dhe/ose diagnozeé té gabuar.
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Lani duart térésisht
pérpara pérdorimit.
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Hapni buzét e turpshme
me njérén doré dhe me
tjetrén futeni furgén né

vagjiné derisa krahét té
prekin buzét.

Mbajeni cilindrin e
tejdukshém né ményré qé
furga té mos dalé pérseéri.
Vendosni kapakun rozé me
gishtin e madh dhe tregues.
Do té dégjoni njé "klik" kur
kapaku té jeté né pozicionin
e duhur.

Higeni furgén
Evalyn®Brush nga
paketimi. Mos e hidhni
paketimin, pasi éshté e
nevojshme pér té dérguar
mostrén né laborator.
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Mbajeni cilindrin e
tejdukshém me njérén doré
dhe shtyjeni pistonin rozé
nga brenda me dorén
tjetér. Do té dégjoni njé
"klik" kur furca té jeté né
pozicionin e duhur.

Furgén e mbyllur
Evalyn®Brush né kété
ményré, kthejeni né
paketimin e vet.

Shtypni anét e kapakut rozé
me gishtin e madh dhe

tregues pér té hequr kapakun.

Kini kujdes qgé té€ mos prekni
me duar pjesén e sipérme té

bardhé té furgés (mbi krahét)!

Rrotulloni pistonin rozé pesé
heré né té njéjtin drejtim. Do
té dégjoni njé tingull "klik"
pas ¢do rrotullimi. Kjo do tju
ndihmojé té numeéroni
rrotullimet. Pasi té keni béré
té 5 rrotullimet, higni me
kujdes furgén Evalyn®Brush
nga vagjina.

Vendoseni paketimin sé

bashku me Evalyn®Brush
né gesen gé keni brenda

kompletit.

*T€ ruhet né temperaturén
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Merrni njé géndrim té
rehatshém dhe njé
pozicion né kémbé
njésoj sikur futni njé

tampon vaginal.

Mbajeni cilindrin e

tejdukshém me njérén doré

dhe térhigni pistonin rozé
me dorén tjetér derisa
furga e bardhé té jeté
plotésisht brenda cilindrit

té tejdukshém. Pérderisae

béni kété, mos prekni

majén e furgés mbi krahét.

Shkruani té dhénat tuaja
personale né
deklaraté/formular dhe
ta gojeni mostrén né
laborator.

e dhomés. * Koha nga marrja e mostrés
deri né dérgimin e saj né
laborator nuk duhet té jeté
mE e gjaté se 24 oré.



